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DECYZJA

dziatajac na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985t. o Panstwowej Inspekcji Sanitamej (Dz. U. z 2021r.,
poz. 195 zpbézn.zm.), art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2020r., poz. 2028.), § 9 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017r., poz.
2294), art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
z2021r., poz. 735 z pézn. zm.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

po rozpatrzeniu wniosku Prezesa Zarzadu Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Pile
z 20 kwietnia 2022 r.

zatwierdza
Laboratorium Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Pile, zlokalizowane w Pile przy

ul. Waleckiej 20 do wykonywania badaf wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w zakresie
parametréw i metod badawczych okreslonych w ponizszej tabeli:

LP | Parametr Identyfikacja normy/procedury badawczej | Zakres badania
1. |Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017- | od 1 jtk/100 ml
[ 04
|
2. | Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017- | od 1 jtk/100 ml |
04
'3. | Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 lod 1NPL/100ml |
4. | Bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 od 1 NPL/100 ml
5. | Enterokoki katowe PN-EN ISO 7899-2:2004 od: 1 jtk/100 ml
6. Ogolna liczba PN-EN ISO 6222:2004 od: 1 jtk/ml
mikroorganizméw w 22°C
7. | Ogélna liczba PN-EN ISO 6222:2004 od: 1 jtk/ml*
| mikroorganizméw w 36°C - ]
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* z ograniczeniem dla oznaczen w wodzie wprowadzanej do jednostkowych opakowan, wodzie
w cysternach, zbiornikach magazynujacych wode w $rodkach transportu ladowego, wodnego,
powietrznego.

na okres jednego roku od dnia 28.05.2022r.

Prezes Zarzadu Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Pile, ul. Walecka 20, 64-920
Pila ztozyt 20.04.2022 r. wniosek o zatwierdzenie Laboratorium Miejskich Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Pile do badania prébek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (pismo nr ZPW
/31/2022 z dnia 20.04.2022r.) dla nastepujacych parametréw i metod badawczych:
- bakterie grupy coli wg PN EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 w zakresie stosowania metody
od 1 jtk/100ml,
- Escherichia coli wg PN EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 w zakresie stosowania metody
od 1 jtk/100ml,
- bakterie grupy coli wg PN EN ISO 9308-2:2014-06 w zakresie stosowania metody od 1 NPL/100ml,
- Escherichia coli wg PN EN ISO 9308-2:2014-06 w zakresie stosowania metody od 1 NPL/100ml,
- enterokoki katlowe wg PN-EN ISO 7899-2:2004 w zakresie stosowania metody od 1 jtk/100ml,
- ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C wg PN-EN ISO 6222:2004 w zakresie stosowania metody
od 1 jtk/1ml,
- ogoblna liczba mikroorganizméw w 36°C wg PN-EN ISO 6222:2004 w zakresie stosowania metody
od 1 jtk/Iml.
Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) - zalgczniki 1A. Parametry
mikrobiologiczne - Tabela nr 2, 3 i 4 oznaczenia ogdlnej liczby mikroorganizméw w 36°C po 48 h
dotycza wody wprowadzanej do jednostkowych opakowan, wody w cysternach, zbiornikach
magazynujacych wode w srodkach transportu ladowego, wodnego, powietrznego.

Na podstawie dostarczonych wraz z ww. wnioskiem dokumentéw pracownicy Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile przeprowadzili kontrole systemu jakosci prowadzonych
badant wody w Laboratorium Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0 w Pile. Na podstawie
wynikow przeprowadzonej kontroli sporzadzono protok6t z kontroli nr ON-HK.9020. 547.2022 z dnia
13.05.2021r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ze Laboratorium:
- stosuje metody znormalizowane zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
07 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz.
2294).
- dokonalo weryfikacji metod badawczych zgodnie z normg PN-EN ISO 13843:2017-10 ,Jakos¢
wody. Wymagania dotyczace okreslania charakterystyk dzialania ilosciowych metod
mikrobiologicznych”. Metody badawcze zostaly zatwierdzone do stosowania w Laboratorium przez
Kierownika Laboratorium.
- wyznaczylo niepewnos$¢ rozszerzong U dla k=2 i P=95%. Niepewno$¢ oszacowano zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN ISO 19036:2020-04 ,Mikrobiologia laficucha Zzywnosciowego --
Wytyczne do szacowania niepewnosci pomiaru w metodach ilosciowych”.
- potwierdzito bieglos¢ do wykonywania badafi w zakresie parametréw zgloszonych do zatwierdzenia
poprzez uzyskanie pozytywnych wynikéw w badaniach bieglosci, systematyczny udziat (1 x na 2 lata).
Ostatni udzial w badaniach miatl miejsce w pazdzierniku 2021r. Badania bieglosci wykonano
u akredytowanego dostawcy tych badan - LGC, nr akredytacji UKAS 0001, w programie
»Mikrobiologia wody” — runda WT 306. W badaniu bieglosci wzieli udzial wszyscy analitycy.
Uzyskane wyniki sa zadawalajace - spelniaja wymagane kryterium tj. | z-score | <2.
- wyniki badaf mikrobiologicznych przedstawia na sprawozdaniach z badai sporzgdzanych
wg okreslonych wzoréw. Zawieraja one wszystkie niezbedne informacje, konieczne do interpretacji
wynikow badan, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 ,,Og6lne wymagania
dotyczace kompetencji laboratoriow badawczych i wzorcujacych” oraz z wymaganiami przepiséw
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prawa. Sprawozdania z badan zawieraja informacje, ze badania wykonano metodami zatwierdzonymi
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile z podaniem numeru i daty wydania
decyzji. Osoby autoryzujace sprawozdania z-badan posiadaja do tego edpowiednie kompetencje.

- prowadzi udokumentowany, zgodny z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC
17025:2018- 02 ,,Ogo6lne wymagania dotyczace kompetencji laboratoriéw badawczych i wzorcujacych”
system jakosci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi dla zgtoszonych do
zatwierdzenia parametr6w i metod badawczych.,

Laboratorium nie ma akredytacji na pobieranie probek wody i wykonywanie badaf, posiada
jednak udokumentowany system jakosci badan wody prowadzony w oparciu o opracowane
i zatwierdzone do stosowania procedury i instrukcje systemu zarzgdzania, speliajagcy wymagania
normy PN-EN ISO /IEC 17025:2018-02. Laboratorium jest czescia podmiotu prawnego — Miejskich
Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Pile, ktory jest odpowiedzialny prawnie za swoja dzialalnosé
laboratoryjng. Laboratorium deklaruje spetnienie wymagar normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
klientéw laboratorium, wlasnej jednostki macierzystej, przepiséw prawa w zakresie dziatalnosci
Laboratoryjnej obejmujacej obszar pobierania prébek i badan mikrobiologicznych wody przeznaczonej
do spozycia - zapisy zawarte w procedurze systemu zarzgdzania PO-01 ,,Struktura, organizacja,
zarzgdzanie” wyd. 2 z 30.12.2019r. Okreslilo strukturg organizacyjng i zarzgdzania Laboratorium, jego
miejsce w macierzystej instytucji oraz relacje pomiedzy zarzadzaniem, dziatalnosciami technicznymi
i shuzbami pomocniczymi. Ustalito odpowiedzialno$¢, uprawnienia i wzajemne powiazanie personelu,
ktory zarzadza, wykonuje lub weryfikuje wyniki badafi oraz wymagania kwalifikacyjne dla personelu.
Prezes Zarzagdu pelniagc najwyzsze stanowisko w firmie deklaruje niezalezno$é, bezstronnoéé
w zarzadzaniu i poufnos¢ wszystkich informacji uzyskanych lub wytworzonych podczas realizacji
dziatalnoéci laboratoryjnej. Spétka, aby unikna¢ konfliktu intereséw, gwarantuje tym samym, Ze nie
wywiera zadnych naciskéw na caty personel firmy w obszarze wykonywanych badan i otrzymywanych
wynikéw podczas realizacji zlecenia. System zarzadzania w Laboratorium jest oparty na podejsciu
procesowym. W sklad dokumentacji systemu zarzadzania wchodza réwniez dokumenty pomocnicze:
procedury badawcze, instrukcje, formularze.

Laboratorium monitoruje waznos¢ wykonywanych badan stosujac wewnetrzng i zewnetrzng
kontrol¢ waznosci wynikéw. Wewnetrzna kontrola wynikéw badaii prowadzona jest w oparciu
o program ,,Monitorowanie waznos$ci wynikéw mikrobiologicznych na rok 2022 (for. nr PO.15 -F01
z dn. 02.01.2020r.) zatwierdzony przez kierownika laboratorium w dniu 04.01.2022 r. W ramach
wewngtrznej kontroli badan, pobierania i transportu probek przeprowadza sie m.in.: badanie probki
slepej raz na tydzien (dla metody Colilert w momencie rozpoczecia nowej serii pozywki), badania
w warunkach powtarzalnosci (ta sama probka, ten sam analityk), badania w warunkach odtwarzalnosci
(ta sama probka, r6zni analitycy), probki z analitem raz na kwartat. Raz w miesigcu badana jest probka
slepa transportowa (dla ogélnej liczby mikroorganizméw w 22°C i 36 °C) oraz probki pobrane
podwdjnie w warunkach powtarzalnosci i odtwarzalnosci. Wszyscy analitycy zgodnie z program
uczestnicza w kontroli jakosci badan. Zapisy podawane na kartach kontrolnych. Laboratorium
monitoruje i ocenia wyniki dziatan uzyskiwane w realizowanych przedsiewzigciach z zastosowaniem
kryteriéw okreslonych w systemie zarzadzania, przy wykorzystaniu technik statystycznych. Zapisy sg
prowadzone prawidlowo.

W ramach monitorowania warunkéw S$rodowiskowych, Laboratorium systematycznie raz
w miesigcu przeprowadza kontrole czystosci powierzchni i powietrza. Badanie czysto$ci powietrza
odbywa si¢ metoda sedymentacyjng w zakresie ogolnej liczby drobnoustrojéw oraz plesni i drozdzy.
Zanieczyszczenie powierzchni jest kontrolowane przy uzyciu plytek odciskowych. Zapisy z odczytow
badan sa umieszczane w ,Karcie kontroli czystosci powierzchni i powietrza™ (for. nr PO.15 -F09
z dnia 03.01.2022r.). Otrzymane wyniki z poprzednich czterech miesigcy speliajg przyjete kryterium.

Laboratorium w zakresie monitorowania warunkéw s$rodowiskowych dokonuje réwniez
sprawdzen m.in.: sterylnosci wyposazenia tj. butelek do poboru probek wody, pojemnosci lejow do
filtracji, odzysku w filtrach membranowych, procesu sterylizacji w autoklawie.

Wyposazenie Laboratorium posiada wymagana doktadno$¢ oraz spetnia specyfikacje dotyczace
badan. Podlega ono nadzorowi obejmujacemu wzorcowanie, sprawdzenie, konserwacj¢ zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji systemowej. Przyjety zgodnie z procedurg systemu
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zarzadzania nr PO-14 ,,Wyposazenie”, wyd. 4 z 30.12.2019 r. plan dziatahh w zakresie nadzorowania
Wwyposazenia, zapewnia jego bezpieczenstwo, pozostawanie pod stalym nadzorem oraz utrzymanie
sprawnosci technicznej. Nadzorowanie wyposazenia zapewnia jego ewidencje, identyfikacje, wskazanie
statusu wzorcowania dla urzadzen pomiarowych. Laboratorium prowadzi ,,Harmonogram wzorcowar/
sprawdzefi wyposazenia (for. PO-14-F10 z dn. 02.01.2020r.). Urzadzenia pomiarowe stosowane przez
Laboratorium sg okresowo wzorcowane i sprawdzane wg ustalonych procedur i instrukcji sprawdzen
w celu zapewnienia zaufania do statusu wzorcowania. Kontroli jakoéci podlegaja réwniez pozywki
mikrobiologiczne uzywane do badain wody. Pozywki sprawdza si¢ pod wzgledem zyznosci
specyficznosci i selektywnosci metoda ilosciowa i jakosciows. Szczepy wzorcowe, uzywane do kontroli
podlozy mikrobiologicznych stosowanych w badaniach wody posiadaja certyfikaty jakosci
potwierdzajace, Ze sa z uznanych kolekcji — zapewniajg spdjnosé pomiarowa. Laboratorium posiada
wykaz materialéw odniesienia. Kazdy zakupiony szczep podlega kontroli pod wzgledem cech
morfologicznych i biochemicznych. Nie stwierdzono nieprawidtowosci w prowadzeniu zapiséw
kontroli jakosci badan. Laboratorium zapewnia spdjno$é pomiarowa w badaniach oraz w dzialaniach
technicznych zwigzanych z badaniami.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Wielkopolskiego Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Pile, al. Wojska Polsklego 43 w termmle 14 dni od dnia jej doreczenia. W terminie do wniesienia
odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wnigsighia fania. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa @wma dwotlania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. SN

Otrzymuje:

1.Miejskie Wodociagi
i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Pile
ul. Watecka 20
64-920 Pita

2.a/a

(D)
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